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VERMITTELT 


HNEN UNSERE 


S T A N D I G E 


AUSSTE LLU NG 


Berlin NO 18, Slalinallee 157 

im Indusirieladen Photo-Kino-Optik 

Fernsprecher 51 59 45 

53 63 57 53 63 58 


Unsere Fachleute fuhren und beralen Sie 

VEB CARL ZEISS JENA 
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Universal-Spekfrophofometer 

In weichsendem MaS warden in der chemischen Industrie und in der For- 
‘schung zu qualitativen und quantitativen Analysen auf optischer Grundlage 
Spektral photometer benotigt. Die Spektralphotometrie gewahrt ebenfalls bei 
Untersuchungen zur Klarung von Konstitutions- und Bindungsfragen, be- 
sonders organisch-chemischer Substanzen, sowie von Fragen der Dis- 
soziation und Assoziation in Losungen eine groBe Zeitersparnis. 

Unser Universal-Spektrophotometer ist in erster Linie fur die Forschung 
bestimmt, ist aber in gleicher Weise in der Industrie anwendbar. Sein be- 
sonderer Vorteil liegt darin, daS die einzelnen Bauelemente bequem aus- 
'zutauschen sind und mit Erganz'ungsteilen Spektralbereiche vom Ultra- 
violett bis weit in das Ultrarot gemessen werden konnen. Das MeBprinzip 
ist das einer Einstrahimethode mit Messung in Kompensation. Das Gerat 
liegt zunachst fur den kurzwelligen Spektralbereich fertig vor, es ist an- 
wendbar von 2200 A bis 11000 A, 
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60°-0uarzprisma anwenden; gunstiger jedoch ist ein Flintglasprisma, da 
hier dessen Auflosungsvermogen groBer ist, d. h., man kann bei gleicher 
spektraler Spaltbreite mit groBeren Lichtstromen messen. (Wir liefern zur 
Zeit nur Steinsalz- bzw. Flintglasprismen.) 

Bei der Photoelektrischen MeBeinrichtung A ist der Strahlungsempfanger 

, mit einem Finfaden-Elektrometer nach Wulf 'als Nullinstrument in einem 
Gehause (dem Photozeliengehause) zu einer Einheit zusammengefaBt. Als 
Strahlungsempfanger reichen normalerweise zwei Photozellen aus: Fur das 
ultraviolette und das kurzwellige sichtbare Gebiet wird eine Zelle mit Le- 
gierungskathode und Ouarzfenster benutzt,”fur das langwellige sichtbare 
und das kurzwellige ultrarofe Gebiet eine Casiumoxydzelle.BeideZellenkonnen 

’in Hochvakuumausfuhrung Oder mit Edelgasfullung geliefert werden. Daruber 
hinaus ist es moglich, fur Sonderaufgabon Photozellen anderer spektraler 
Eigenschaften zu benutzen. Die Zellen sind mit einem Widerstand von etwa 
10*® gemeinsam auf einem leicht auswechselbaren Bdckchen montiert. 
Das Nullinstrument befindet sich unmittelbar unter der Photozelle. Der 
Fadenausschlag wird mic einem Mikroskop von 170facher VergroBerung 
beobachtet. Durch ein sechsadriges Kabel ist das Photozeliengehause mit 
dem Kompensator verbunden. 

Der Probenwechsler ist leicht losbar am Photozeliengehause angebracht, 
fur Sonderaufgaben kann er auch auf einem Reiter aufgestellt werden. 
Drei Kuvetten lassen sich wahlweise in den Strahlengang bringen. Ihre 
Lange betragt 0,1 bis 3 cm. Benutzt werden die normalen C-Kuvetten des 
Pulfrich-Photometers; in der gleichen Form sind Kuvetten mit Ouarzfenster 
lieferbar. AuBerdem kbnnen Kleinkuvetten angewendet werden, bei denen 
fur 1 cm Schichtdicke eine Flussigkeitsmenge von etwa 1 cm= benotigt wird. 
Im Probenwechsler sind auch Halter fur feste Proben vorgesehen. 

Der Kompensator hat NetzanschluB. Er liefert alia Spannungen zum Be- 
trieb der Photozellen, der Elektrometerschneiden und des Beleuchtungs- 
lampchens. Seine wesentliche Aufgabe ist jedoch, fur die im Strahlengang 
befindliche Vergleichsprobe Dunkel- und Photostromkompensation durch- 
zufuhren, damit dann durch die letztere bei eingeschalteter MeBprobe 
direkt Extinklion oder Durchlassigkeit der Probe in Prozent des Leerwertes 
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Fur das Ultraviolett bis etwa 3800 A dient als Lichtquelle eine Wasserstoff- 
entladungslampe mit Gluhkathode, die mit einem besonderen Vorschalt- 
gerat betrieben wird. Im sichtbaren und nahen ultraroten Bereich wird mit 
einer Nitralampe gearbeitet, der ein magnetischer Spannungsgleichhalter 
vorgeschaltet ist. Die Leuchten, die wahiweise benutzt werden kbnnen, 
Sind mit Kondensoroptik und Justiereinrichtung ausgerustet. 

Zur spektralen Lichtzeriegung dient unser Spiegelmonochromator, den wir 
neuerdings auch mit gekrummtem- Austrittsspait iiefern, so daB sein an- 
erkannt gutes Aufiosungsvermogen noch waiter verbessert werden konnte. 
Die Prismen sind auswechseibar. Fur das Uitravioiett wird ein 60°-Ouarz- 
oder ein -Steinsaizprisma, dessen Dispersion die des Ouarzes ubertrifft, 
benutzt. Fiir das Sichtbare und das nahe Ultrarot kann man ebenfails das 


\tA 


t Nitralampe 

2 Irisbiende 

3 Kondensor 

4 Elntrlttsspal) 

5 Kolllmatorsplegel 


Schema des Lichtwegs 

6 Wadsworth'Splegel 

7 Prisma 

8 Abblldungsspiegel 

9 Austrittsspait 

10 Einirltlslinse d. Probenwechslers 


n Kavellen 

12 Ausirittsllrise des Proben- 
wechslers 

13 VetschluSklappe 

14 Photozelle 
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abgelesen werden kann. Diese Aufgabe wird von einem besonders ent- 
wickelten Potentiomster de’r guten- Linearitat von ±0,1% des Skalenend- 
wertes gelost. Mil der Anordnung konnen noch Photostrome bis 10'** ^ 
bequem gemessen werden. 

Es ist ebenfalls mdglich, statt nnit der oben aufgefiihrten MeBeinrichtung A 
mit der MeBeinrichtung B zu arbeiten, bei der die Photozelle in einem ein- 
facheren Gehause untergebracht ist-und als Nullinstrument das getrennt 
aufzustellende Einfaden - Projektionselektrometer di€nt. Das hat gerade bei 
langeren MeBreihen den besonderen Vorteil, daB man den Ausschlag des 
Eiektrometerfadens auf einer Mattscheibe beobachten kann. Die Arbeits- 
weise mit dem Kompensator ist die gleiche. 

Fur Messungen im uitraroten ’Spektralbereich liegen bisher einzeine Bau- 
elemente vor. Fur das kurzwellige Uitrarot (bis etwa 2,7 (j) kann die Nitra- 
iampe als Lichtquelle benutzt werden. Als Prismenmaterial sind lieferbar; 
Lithiumfluorid (bis 6 |i), Steinsalz (bis 16 n), Kaliumbromid bis (25 ji) und 
KRS 5 (bis 35 (i). Als Strahiungsempfanger (hinter dem bis 3,5 (i benutzbaren 
Probenwechsler) dient ein Vakuum-Thermoelement yon etwa2V/W Empfind- 
lichkeit in Warmeschutzpanzer. Bis etwa 4,5 [i kann das Schleifengalvano- 
meter als StrommeBgerat dienen (s. Druckschrift CZ 32-805-1). 


Die Bilder sInd nicht In ollen Einzelhelten lUr die Ausfilhrung des Gertites ma3gebend. Fur wissen* 
schaftllche Verdflentllchungen stellen wir Drudstbdce der Bilder oder Verklelnerungen davon — sowelt 
sie vorhanden sirtd — gern zur VerlUgung. Die Wledergobe von Blldern oder Text ohne unsere Zu* 
stimmung Ist nicht gestottet. Dos Recht der Uberseizung Ist vorbeholten. 


VEB CARL ZEISS lENA 


Drohtwort : Zelsswerk leno 


Abteilung iUr optlsche MeBgerdte 


Fernsprecher 3541 


Drudischrill Nr. CZ 32*331'1 


Woren*Nr. 3718 43 90 


M 479/54 MP 11 1 854 V/50/2 2249 
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FE RTI G U N G S PRO G R AMM 


Mikroskope 

Mikrophotographische Gerfite 
Mikroprojekfionsgerot 
Lumineszenzeinrichtung 
Zusotzgerofe fOr Mikroskopic 
Elektronenmikroskop 
Kolposkope 
Operotionsmikroskop 
Beleuchtungseinrichtungen 
fur Operationssote 
Mundleuchte . Ohrlupe 

Cerate zur Untersuchung der Augen 
Gerate zur Bestimmung gnd Prufung 
von Brillen 
Lupen 

Refraktomeler 

Laboratorlums-Interferometer 
Handspektroskope 
Spiegel monochromator 
UV-Spektrograph Q 24 
Lichtelektrisdie Photometer 
Pulfrich'Photometer 
Polorimeter . Konimeter 
Abbe-Komporator 
Skatengalvonometer 
Schlelfengalvanometer 


Elekfromcter . Schlierengerdt 
Mechanisdie Gerate fur Langen- 
und Gewindemessungen 
ZahnradprOfgerdte 
Optisch-mechanische Gerate fur 
Ldngen-, Ge>vinde- und Profll- 
messungen 

Gerate fur WinkeU, Teilungs- 
und Fluchtungsprufungen 
Profilprojektoren 
Interferenzkomparotor 
EndmoOe 

Nivelliere . Theodolite ' 
Reduktions-Tachy meter 
Zusatzeinrichtungen 
Photo -Theodolit 
Stereokompa rotor 
Spiegelstereoskop 
Photozellen . Photoelemente 
Sekunddr-Elektronenvervielfacher 
Optische Teile ous synthetischen 
Kristallen 

Schwingquorze . Ultraschallgerdte 
Photogrophische Objektive 
Kino-Aufnohme* und Projektions- 
objektive 


Reproduktions-Optik 
Prismenvorsatze fur Stereo^,- 
aufnahmen 

Tonkinokgffer-Anlagen 35 mm 
und 16 mm 

Stommfilmkoffer 16 mm 
Epidiaskope . Kleinbildwerfer A 
Rdntgendioskop > m 
Rontgenschirmbjldkameras ^ 
Aufnohme- und Lesegerote ^ 
fur Dokumenlation 
Schreibprojektor 
Feldstecher . Theatergidser ' 

■ Zielfernrohre 

Refraktoren . Astrographen Ti 
Spiegelteleskope . Schulfernrohre 
Aussichtsfernrohre . Kuppetn 
Spektrographen . Passagegerdt 
GroBplanetarium 
Kleinplanetarium ^ 

Punktol-, Uro-Punkta!* und 
Umbral-Brillengidser 
Katralgldser . Zweisfdrkengldsec 
Haftgidser . Fernrohrbrtllen 
Lupenbrillen 
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